Estimulador electréonico EMS
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Manual de usuario

Lea cuidadosamente este manual antes del primer uso de este dispositivo y consérvelo para
futuras consultas.

IMPORTANTE

Lea el manual de instrucciones completo antes de utilizar el masajeador. Le dard una mejor
comprension de cdmo funciona el producto, y podra disfrutar de los mejores resultados.

Enhorabuena por la compra de uno de los dispositivos de EMS mds avanzados, cdmodos y faciles
de usar en el mercado. El cinturdn tiene el gran tamafio y una pantalla LCD muy facil de leer en
comparacioén a otros equipos, obtendra gran cantidad de beneficios para el usuario a través de
su disefio Unico.

Por favor, no utilice este producto para las siguientes partes, de lo contrario puede causar un
accidente, problemas corporales o de la piel:

1. Cabeza, cara y pecho.

2. Heridas abiertas.

3. Zonas de cirugia reciente.

4. Piezas de implantacién de equipos médicos.

Prohibido a:

1. Personas como nifios pequenos, si no puede entender el manual no debe utilizar el producto.
2. Péngalo en un lugar seguro para mantener fuera del alcance de nifios.

3. Pdngalo en un lugar seco para evitar dafios en el circuito.

4. No utilizar junto con otros productos electrénicos o aparatos de belleza, puede causar
molestias.

5. No lo ponga en el horno o cerca del fuego.

6. No lo utilice como juguete para bebé o mascotas.



7. No derrame liquido sobre el mando.

8. No lo utilice en el bafio, lugares humedos, ni en lugares con altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Controlador (Parte frontal)

1. Nivel de intensidad, 2. Botdn bajar, 3. Botdn de encendido y seleccion de modos, 4. Botén
subir, 5. Nombre del programa

Controlador (Parte trasera)

1. Tapa de las pilas, 2. Borne (conector eléctrico)

Parche

|

1. Bornes



Estandares del producto

Nombre del producto: Estimulador electrénico EMS
Bateria: AAA *2pcs

Corriente de salida: 0-45MA

Apagado automatico: 15 minutos

Entorno de trabajo: Temperatura 10-40 °C

Tamafio del parche: 22x10cm

Tamafio del controlador: 6.5x6.5x1.9cm

Indicador: Pantalla digital

Incluye

1. Controlador: 1 pc

2. Cable de contacto: 1 ud.
3. Parche: 1 ud.

4. Manual del usuario

MODO DE EMPLEO
Sugerido 1-2 veces al dia. Se apaga automaticamente en 5 segundos si no se sujeta al cuerpo.

1. Retire la tapa de la bateria de la parte posterior del controlador, poner 2 piezas "pilas AAA" en
la bahia de la bateria (Por favor, preste atencién a los polos positivo y negativo de la bateria.)
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(+) Polo positivo, (-) Polo negativo

2. Conecte el parche con el controlador, retire la hoja transparente del parche, péguelo en el
brazo, la pierna o el hombro.



Cuello, cintura, brazo, piernas y hombros

Pulsa el botén "M", jeste masajeador con pantalla digital ya esta listo para usar!

Potencia con niveles de intensidad

Pulse el boton UP\DOWN para aumentar o disminuir el nivel de intensidad. El nivel 1 es la
primera intensidad que puede sentir. El valor preestablecido es 0 después de elegir sus modos
en el botdén "M", notara una sensacion de hormigueo antes de que el musculo se contraiga. Una
vez que el musculo se contrae se sentird agradable y relajado. Ajuste la intensidad de acuerdo
con su nivel de comodidad, debe sentir una contraccién fuerte pero cémoda del musculo.
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Pulse el botén "subir" para aumentar el nivel de intensidad de uno en uno y pulse el botén
"bajar" para disminuir el nivel de intensidad de uno en uno.

IMPORTANTE:

Este masajeador con pantalla digital inteligente tiene varias funciones de seguridad
incorporadas:



A) AUTO OFF: Después de aproximadamente 1-3 segundos, la funcion AUTO OFF apagara el
controlador, si no estd en uso. Cuando estd en uso, se apagara automaticamente después de
unos 15 minutos, si la operacion no tiene ningln cambio.

B) FAIL SAFE: La unidad no funcionara si no se esta usando. si no hay suficiente gel conductor
presente o no hay carga conectada.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

No utilice este producto en las siguientes condiciones, ya que puede provocar accidentes o
averias en el controlador, o dainos corporales graves:

*Uso de reguladores cardiacos e instrumentos electronicos de trasplante interno para uso
médico.

*Uso de equipos de mantenimiento de la vida, como corazén y pulmén artificiales, de uso
médico.

*Uso de electrocardiogramas y otros dispositivos portatiles de uso médico.

No debe utilizarse con personas en las siguientes condiciones, ya que puede provocar accidentes
o dafnos en la piel y otros dafos corporales:

*Pacientes con enfermedades cardiacas o hipertensién arterial.
*Mujeres embarazadas y puérperas.

Por favor, consulte a su médico antes de usar si usted tenia las siguientes condiciones, ya que
puede dar lugar a accidentes o pieles y otros dafios corporales:

*Zona de irritacién en la piel.

*Pacientes con trastornos de la circulacion sanguinea.

*Pacientes en tratamiento con medicamentos.

*Pacientes con tumor maligno.

*Trastorno intuitivo causado por trastorno circulatorio terminal alto, como diabetes.
*Pacientes con fiebre superior a 38 grados.

*Pacientes que necesitan hacerse un buen test.

*Con enfermedades agudas como fractura, esguince, distension muscular, etc.
*Pacientes con osteoporosis anormal.

*Pacientes con presién arterial anormal.

*Pacientes con anomalias corporales.

*Pacientes en tratamientos médicos.



